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前 言
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本标准等同采用tSO 1516：2002《闪燃和非闪燃测定闭杯平衡法》(英文版)。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC／TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：中华人民共和国上海出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位：中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中华人民共和国湖北出入境检验检

疫局。
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7．4仪器的校准

仪器至少每年用有证标准物质(cRM)(见5．2)校正一次。仪器的校正步骤已经在GB／T 21775中

给出。

建议可经常用标准样品(SWS)对仪器进行校准。

8取样

8．1除非另有规定，应根据GB／T 3186--2006、ISO 3170、ISO 3171取样。

8．2在适合盛装液体的高度密闭的容器中加入适量的样品，安全起见，保证装样梁�64容积的ISO
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